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文章编号    2097-1842（2024）05-1227-09

用于单切片双模态光学关联成像的
肾脏组织样本处理方法

高　歌1，郭晓光1，吴俊楠1，陈海龙2，史　冰1 *，黄振立1

（1. 海南省生物医学工程重点实验室 海南大学 生物医学工程学院, 海南 海口 570100；
2. 海南大学 计算机科学与技术学院, 海南 海口 570100）

摘要：明场成像能够提供细胞或组织的形态学信息，荧光成像可以获取关键蛋白的表达信息，基于二者的双模态关联成

像是目前医学和科研中常用的组织样本检查方式。然而，在临床检查时通常利用基于邻近切片之间的关联成像进行观

察。此时，组织结构和细胞层次均会有或多或少的改变，这在样本量不足、切片上的细胞有限或需要获得点对点精准形

态学信息的情景下显得十分不利。本研究提出了一种在单张组织切片中实现苏木素-伊红染色和免疫荧光染色的样本

处理方法，用于双模态成像技术。重点优化了褪色处理和免疫荧光复染方案，比较了三种褪色方案（盐酸乙醇、冰醋酸-

草酸和高锰酸钾-草酸）以及三种抗原修复方案（EDTA、Tris-EDTA和柠檬酸）。通过对不同条件下获取的图像信噪比进

行对比分析，发现经冰醋酸-草酸褪色结合 EDTA抗原修复的免疫荧光图像质量最佳。此外，还实现了明场与荧光图像

的融合，从而在单张切片上展示更完整的组织形态和免疫信息。

关    键    词：双模态关联成像；免疫荧光成像；褪色处理；抗原修复；关联成像分析
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dual-mode optical correlation imaging
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Abstract: Bright-field imaging can provide cellular and histological morphological information, while fluor-

escence  imaging  can  provide  expression  information  of  key  proteins.  Dual-mode  correlation  imaging  that

combines both techniques is used for examining tissue samples in medical and scientific research. However,

in clinical, correlation imaging often relies on adjacent tissue sections for observation. This can result in in-

consistencies at both the tissue structure and the cellular level, which is problematic when the sample volume

is limited, the number of cells on the slices is sparse, or precise point-to-point morphological information is
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required.  In  this  study,  we  present  a  sample  preparation  method  that  enables  both  Hematoxylin  and  Eosin

(H&E)  staining  and  immunofluorescence  staining  on  a  single  tissue  section,  enabling  dual-mode  imaging.

We focused on optimizing the decolorizing process and the immunofluorescence restaining protocol, compar-

ing three decolorization methods (hydrochloric acid ethanol, acetic acid-oxalic acid, and potassium perman-

ganate-oxalic  acid)  and three  antigen retrieval  methods  (EDTA, Tris-EDTA, and citric  acid).  By analyzing

the signal-to-noise ratios (SNR) of images obtained under different conditions,  we found that  the combina-

tion of acetic acid-oxalic acid decolorization with EDTA antigen retrieval produced the best quality immuno-

fluorescence  images.  Additionally,  we  successfully  fused  brightfield  and  fluorescence  images,  providing

more comprehensive tissue morphology and immunological information on a single section.
Key words: dual-mode correlation imaging； immunofluorescence imaging；decolorization；antigen retrieval；

correlation imaging analysis

 

1    引　言

病理学是基础医学和临床医学的桥梁，是重

要的疾病诊断方法，长期以来被认为是诊断“金

标准”[1]。病理诊断主要是通过显微镜（普通光学

显微镜[2]、荧光显微镜[3]、电镜等）首先观察细胞

排列结构和细胞异型特征，并综合分子特征是否

表达（免疫组织化学、免疫荧光[4] 等），做出疾病的

最终诊断。临床上，诊断往往需要根据多张连续

病理切片（3 μm−5 μm）的病理活检结果来判定疾

病的具体类型。然而，当病灶部位特别小或者疾

病情况复杂时，疾病的重要活检信息仅能在一张

切片中反应出来，如癌细胞的侵袭性评估[5]、早期

病变内寻找有无小灶性癌变成分[6]、评判手术标

本切缘有无肿瘤细胞残留[7] 等。而利用连续切片

时，由于每张切片的空间位置存在差异，不利于获

得同一位置的组织形态学信息和特定蛋白表达情

况。因此，在同一张组织切片上获取形态学信息

与多种蛋白表达情况，变得至关重要[8]。

肾脏疾病的种类繁杂，病因多样。因此，肾脏

病理检查需明确病理改变和病理类型，这对于肾

脏疾病的诊断、治疗方案的制定、预后判断等具

有重要意义[9]。肾脏活检需要提取直径约 0.1 cm、

长约 1.0~1.5 cm的组织样本进行肾活检病理检

查，主要包括基于明场成像的形态学检测（苏木

素-伊红 [Hematoxylin-Eosin, HE] 染色病理切片）

以及目标蛋白的荧光成像（免疫荧光染色切片）检

查。然而，由于临床上会出现因样本取样不足、

可用组织细胞较少，导致无法对疾病有效判定的

情况，不得不对患者进行二次穿刺[10]。因此，在单

张切片上发展双模态的样本处理方法，有助于同

时获取形态学信息与多目标蛋白表达情况，避免

二次穿刺给病人带来痛苦和伤害。在实际实验过

程中，若未有效去除 HE染色所用的苏木素和伊

红，它们会在激光下发出较强荧光，这会对后续同

张切片上的免疫荧光实验产生干扰[11-12]。如何消

除 HE染色对后续免疫荧光染色的影响，是开展

针对肾脏疾病的单切片双模态光学关联成像亟待

解决的问题。

目前，常用的 HE染色褪色处理方法主要包

括盐酸乙醇法[13-15]、高锰酸钾-草酸法[16-17] 以及冰

醋酸-草酸法[18]。这些方法通过去除 HE染色后组

织切片上的苏木素和伊红的色素，在明场成像下

能观察到组织近乎无色，不会再干扰后续的免疫

组织化学染色。然而，对组织的 HE染色褪色处

理后，进行免疫荧光染色并成像的相关研究报道

相对较少，多采用盐酸或乙醇溶液进行褪色处理。

高洪彬等人[19] 提出在 HE染色后用 1%的盐酸乙

醇分化液进行褪色处理，实现了对胰腺组织胰岛

素（Insulin, INS）抗原的免疫荧光染色。Komura
等人[20] 对多种石蜡组织进行 HE染色后，利用乙

醇溶液进行褪色处理后，再进行免疫荧光染色，获

得了明场图像和荧光图像融合后的全景图像，但

荧光图像存在染色不均匀和非特异性染色的问

题。Li等人[21] 利用流动室进行样本染色，对 HE
褪色处理后的冰冻切片，分别实现了多种染色。

其中，在进行免疫荧光染色时，选用 1%的草酸和

0.5%的高锰酸钾进行褪色处理，并获取了明场图

像与荧光图像的融合图像。值得注意的是，褪色

1228 中国光学（中英文） 第 17 卷



处理所用的试剂均为酸性溶液，会对组织造成一

定损伤，导致抗体与组织中的抗原结合不佳，进而

影响免疫荧光染色的效果[22]。因此，在对 HE染

色切片进行褪色处理后，要预先进行抗原修

复[23-24]。该步骤是决定荧光标记效果至关重要的

一步。综上所述，褪色方法和抗原修复方法的选

择与优化，是实现肾脏组织单切片双模态光学关

联成像的关键。

本文研究了在单张组织切片上首先进行 HE
染色，褪色处理后，再进行免疫荧光染色的实验方

法，最终实现单切片双模态成像工作。对比了不

同褪色处理方案下的各种抗原修复方案，从中选

取最优方案以降低苏木素-伊红染料残留对后续

操作的干扰。分别对比了盐酸乙醇褪色法、冰醋

酸-草酸褪色法及高锰酸钾-草酸褪色法 3种褪色

方案下，乙二胺四乙酸（Ethylenediaminetetraacetic
acid,  EDTA）抗原修复、三羟甲基氨基甲烷 -乙
二胺四乙酸 （Tris(hydroxymethyl)aminomethane-
Ethylenediaminetetraacetic  acid,  Tris-EDTA）抗原

修复及柠檬酸抗原修复后的免疫荧光图像质量。

选取荧光图像的信噪比作为参考值，分别计算每

一种方案的信噪比，选取最适合肾脏组织进行单

切片双模态光学关联成像的 HE染色褪色-抗原

修复处理方案。此外，尝试将明场与荧光两种光

学成像模态的图像进行融合，在单张切片上实现

组织形态学和免疫学信息的进一步结合。 

2    材料与方法
 

2.1    褪色处理方案

（1）盐酸乙醇褪色法[13]：将 HE染色切片在盐

酸乙醇中浸泡 1 min后，在通风橱中晾干，观察颜

色褪去程度，若颜色未褪去，再次分化 1 min，重复

操作数次，直到无色。

（2）冰醋酸-草酸褪色法 [18]：将 HE染色切片

在 10%冰醋酸中浸泡直到近无色，然后在 2%草

酸水溶液中浸泡 10 min。
（3）高锰酸钾-草酸褪色法[16]：将 HE染色切片

在高锰酸钾溶液（0.1 mol/L）中浸泡 10 min，蒸馏

水洗后，再用 2%的草酸水溶液漂白 2 min。 

2.2    抗原修复方案

（1）EDTA抗原修复法：EDTA抗原修复液

（pH 8.0）以 1∶50稀释，中低火加热 6 min至微沸，

断电间隔 10 min让液体冷却，再次中低火加热

4 min至沸。

（2）Tris-EDTA抗原修复法：Tris-EDTA抗原

修复液（pH9.0）以 1∶20稀释，同等条件下进行修复。

（3）柠檬酸抗原修复法：柠檬酸抗原修复液

（pH6.0）以 1∶20稀释，在同等条件下修复。 

2.3    HE染色与免疫荧光染色

HE染色：将 3 µm厚的小鼠肾脏石蜡组织切

片置于 70 °C电热恒温鼓风干燥箱中进行 2次烤

片，每次 30 min；按常规流程进行苏木素和伊红染

色，最后利用中性树胶封片。

免疫荧光：褪色和抗原修复后的切片用组化

笔在距离组织 5 mm处画线，组织自发荧光淬灭

剂 A液（赛维尔公司）在室温下孵育 30 min，并用

蒸馏水清洗 5 min。按常规流程进行免疫荧光标

记。一抗：用 3%牛血清白蛋白（Bovine albumin,
BSA）以 1∶400稀释水通道蛋白 2（Anti-Aquapor-
in 2 antibody, AQP-2）；二抗：用 3%BSA以 1∶400
稀释羊抗兔 AF532。用荧光染料 4',  6-二脒基-
2苯基吲哚（4', 6-diamidino-2-phenylindole, DAPI）
复染细胞核，然后用 70%乙醇 1∶1稀释组织自发

荧光淬灭 B液后，室温避光孵育 5 min；自来水洗

5 min，再用磷酸缓冲盐溶液（Phosphate Buffered
Saline, PBS）洗 3次，每次 5 min。稍甩干后，滴加

抗荧光淬灭封片剂，并于载玻片两端加少量中性

树胶封片。 

2.4    成像及图像处理

HE成像：从显微镜（BX53, Olympus）下找到感

兴趣的视野，用彩色相机（FL-20, 鑫图光电）拍照

（曝光时间为 200 ms）并记录下位移台的坐标信息。

免疫荧光成像：按照前述 HE成像流程所记

录的位移台坐标信息，将黑白相机（C13440-20CU,
滨松）移动到相应的坐标点进行免疫荧光图拍

摄。其中，曝光时间为 200 ms，使用 LWGL532-6
激光器进行激发时，激光功率约 0.2 W，使用 405
激光器进行激发时，激光功率约为 6 mW。获取

的图像数据通过 Image J软件进行处理。 

3    结果与讨论
 

3.1    基于盐酸乙醇褪色方案的抗原修复方法对比

小鼠肾脏组织的石蜡切片按常规流程进行

HE染色，拍照后用盐酸乙醇褪色，然后采用不同

第 5 期 高    歌, 等: 用于单切片双模态光学关联成像的肾脏组织样本处理方法 1229



条件抗原修复并进行免疫荧光标记，得到的 HE
图和免疫荧光图如图 1(彩图见期刊电子版)所
示。如图 1(c)、1(g)、1(k)所示，在不同抗原修复

条件下，AQP-2都有很强的荧光信号，分布在集

合管的主细胞中，且可以与 HE图的结构对应。

图 1(b)、1(f)、1(j)所示，DAPI都有明亮的荧光信

号，还可以在每个细胞核中看到更明亮的点即核

仁所在位置。为了对比褪色后免疫荧光图像的

质量，统计了不同抗原修复条件下的信噪比，如

图 1(m)所示。在 20倍空气镜所拍摄的 AQP-2
蛋白荧光图像中，柠檬酸修复的信噪比为 52.62，
图像质量最好；Tris-EDTA修复的信噪比为 47.59，
效果次之。在 DAPI荧光图像中，Tris-EDTA和

EDTA修复的信噪比差不多，柠檬酸修复的效果

较差，为 21.30。综上所述，盐酸乙醇褪色后采用

Tris-EDTA抗原修复的综合效果较好。
 
 

EDTA Tris-EDTA 柠檬酸

EDTA

DAPI

AQP-2

Tris-EDTA 柠檬酸
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(m)

(a) (e) (i)
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图 1    小鼠肾脏组织石蜡切片 HE染色后盐酸乙醇褪色的单切片双模态图。(a)、(e)、(i)为 HE染色图；(b)~(d)是图 (a)褪
色后 EDTA抗原修复的同一视野免疫荧光图；(f)~(h)是图 (b)褪色后 Tris-EDTA抗原修复的同一视野的免疫荧光

图；(j)~(l)是图 (i)褪色后柠檬酸抗原修复的同一视野免疫荧光图；(m)为盐酸乙醇褪色后不同抗原修复条件下的免

疫荧光图像信噪比统计分析。标尺为 50 μm

Fig. 1    The single slice bimodal images of the decolorization of hydrochloric acid ethanol after HE staining of paraffin slices
of mouse renal tissue. (a), (e) and (i) are HE staining images. (b)~(d) are the same field of view immunofluorescence
images of EDTA antigen retrieval after de-colorizing in Fig.(a). (f)~(h) are the immunofluorescence images of the same
field of view of Tris-EDTA antigen retrieval after the decolorization of Fig.(b). (j)~(l) are the same field of view im-
munofluorescence images of citric acid antigen retrieval after de-colorizing in Fig.(i). (m) is the statistical analysis of
the signal-to-noise ratio of immunofluorescence images under different antigen retrieval conditions after hydrochloric
acid ethanol decolorization. Scale: 50 μm

 

3.2    基于冰醋酸-草酸褪色方案的抗原修复方法

对比

小鼠肾脏组织切片 HE染色后以冰醋酸-草

酸法褪色，然后再采用不同抗原修复条件进行免

疫荧光标记，得到的 HE和免疫荧光结果如图 2
(彩图见期刊电子版)所示。图 2中，AQP-2蛋白
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在 3种抗原修复条件下均显示较强的荧光信号，

可以清晰地显示出集合管的轮廓，与周围背景信

号可以明显区分。图 2中，DAPI在 3种抗原修复

条件下也有强荧光信号。与图 1相比，冰醋酸-草
酸褪色后 AQP-2免疫荧光图像背景低，非特异性

信号较少，红细胞的自发荧光也不明显。

图 2(m)是对经冰醋酸-草酸褪色后不同抗原

修复的免疫荧光图进行信噪比分析结果。用冰醋

酸-草酸褪色后，在 AQP-2蛋白荧光图像中，Tris-
EDTA修复的信噪比最高，为 49.05，EDTA修复

的信噪比为 46.19，效果次之；但是 EDTA修复的

标准差较小。在 DAPI荧光图像中，3种抗原修复

条件下的信噪比相差不大。综上所述，当使用冰

醋酸-草酸褪色后，选用 EDTA进行抗原修复可以

获得质量好的荧光图像。
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图 2    小鼠肾脏组织石蜡切片 HE染色后冰醋酸-草酸褪色的单切片双模态图。(a)、(e)、(i)为 HE染色图；(b)~(d)是图

(a)褪色后 EDTA抗原修复的同一视野免疫荧光图；(f)~(h)是图 (b)褪色后 Tris-EDTA抗原修复的同一视野的免疫

荧光图；(j)~(l)是图 (i)褪色后柠檬酸抗原修复的同一视野免疫荧光图；(m)为冰醋酸-草酸褪色后不同抗原修复条件

下的免疫荧光图像信噪比统计分析。标尺为 50 μm

Fig. 2    The single-slice bimodal images of glacial acetic acid and oxalic acid decolorization after HE staining of paraffin slices
of mouse renal tissue. (a), (e) and (i) are HE staining images, and (b)~(d) are the same field of view immunofluores-
cence images of EDTA antigen retrieval after de-colorizing in Fig.(a).  (f)~(h) are the immunofluorescence images of
the same field of view of Tris-EDTA antigen retrieval after the decolorization of Fig.(b). (j)~(l) are the same field of
view immunofluorescence images of citric acid antigen retrieval after de-colorizing in Fig.(i). (m) is the statistical ana-
lysis of the signal-to-noise ratio of immunofluorescence images under different antigen retrieval conditions after gla-
cial acetic acid-oxalic acid decolorization. Scale: 50 μm

 

3.3    基于高锰酸钾-草酸褪色方案的抗原修复方

法对比

小鼠肾脏组织切片 HE染色用高锰酸钾-草

酸褪色后，采用不同条件的抗原修复进行免疫荧

光标记，得到的 HE和免疫荧光结果，如图 3(彩图

见期刊电子版)所示。图 3中，经高锰酸钾-草酸
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褪色后，不论哪种抗原修复方法，在 DAPI荧光图

像中都没有标记到细胞核结构，只有一些网格状

结构。将 DAPI荧光图像与其相对的 HE图像进

行对比，发现 DAPI荧光图像内的网格状结构可

以与 HE图像的肾小管边缘相对应，其细胞核没

有被标记到。推测可能是肾脏组织被高锰酸钾的

强氧化性所破坏，改变了细胞核核酸的化学结构，

导致 DAPI无法有效结合。图 3中 AQP-2蛋白

依然有强烈的信号，但其结构不完整，呈断断续续

状。综上所述，高锰酸钾对组织有较大的破坏性，

组织和细胞内结构有缺失，部分区域还有脱片、

折叠现象，因此高锰酸钾-草酸法不适于组织切片

HE染色后的褪色。
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图 3    小鼠肾脏组织石蜡切片 HE染色后高锰酸钾-草酸褪色的单切片双模态图。(a)、(e)、(i)为 HE染色图；(b)~(d)是图

(a)褪色后 EDTA抗原修复的同一视野免疫荧光图；(f)~(h)是图 (b)褪色后 Tris-EDTA抗原修复的同一视野的免疫

荧光图；(j)~(l)是图 (i)褪色后柠檬酸抗原修复的同一视野免疫荧光图；(m)为高锰酸钾-草酸褪色后不同抗原修复条

件下的免疫荧光图像信噪比统计分析。标尺为 50 μm

Fig. 3    The  single-slice  bimodal  images  of  potassium permanganate-oxalic  acid  decolorization  after  HE staining  of  paraffin
slices of mouse renal tissue. (a),  (e),  (i)  are HE staining. (b)~(d) are the same field of view immunofluorescence im-
ages of EDTA antigen retrieval after de-colorizing in Fig.(a). (f)~(h) are the immunofluorescence images of the same
field of view of Tris-EDTA antigen retrieval after de-colorizing in Fig.(b). (j)~(l) are the same field of view immuno-
fluorescence images of citric acid antigen retrieval after de-colorizing in Fig.(i). (m) is the statistical analysis of the sig-
nal-to-noise ratio of immunofluorescence images under different antigen repair conditions after potassium permangan-
ate-oxalic acid decolorization. Scale: 50 μm

 

在使用盐酸乙醇褪色后，采用 Tris-EDTA进

行抗原修复更适合用于肾脏的单切片双模态光学

关联成像中。在使用冰醋酸-草酸褪色后，采用

EDTA进行抗原修复更适合用于单切片双模态光

学关联成像中。在这两种组合中，冰醋酸-草酸褪

色法搭配 EDTA抗原修复可以获得质量最好的

免疫荧光图像，且肾脏组织的红细胞自发荧光不

明显，信噪比效果好。 
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3.4    单切片双模态光学关联成像分析

小鼠肾脏组织 HE染色及成像后，用冰醋酸-
草酸褪色并进行 Tris-EDTA抗原修复及免疫荧光

标记，得到 HE和免疫荧光结果，如图 4(彩图见期

刊电子版)所示。对 HE和免疫荧光图像进行基

于 Python算法的图像融合，得到 HE和免疫荧光

融合图，如图 4(c)所示。图 4(a)中 HE染色图像

结构清晰；4(b)中免疫荧光图像在经过褪色、复染

后效果依然良好，细胞显微结构清晰，可与 HE图

像中的组织和细胞结构对应，且背景噪声低；4(c)
的融合图可以将 HE图像和免疫荧光图像的组织

和细胞一一对应，可以在获得组织的整体结构信

息的同时，得到特定分子的表达信息和对应位

置。单切片同一视野的两种模态保存完好，形态

结构和细胞可以一一吻合，确保可以用于形态对

比和互补学习。

 
 

(a) (b) (c)

 

图 4    小鼠肾脏组织 HE染色后，使用冰醋酸和草酸褪色后并用 EDTA修复所获得的单切片双模态图。(a)为 60 ×镜下所

采的 HE染色；(b)为同视野下 AQP-2和 DAPI双标记的肾集合管免疫荧光图像；(c)为 HE和免疫荧光融合图。

Fig. 4    The single-slice bimodal images of the mouse renal tissue de-colorized with glacial acetic acid and oxalic acid and re-
paired with EDTA, after HE staining. (a) is HE staining image obtained under a 60 × microscope. (b) is an immuno-
fluorescence image of the renal collecting duct labeled with AQP-2 and DAPI in the same field of view. (c) is the fu-
sion image of HE and immunofluorescence

 
 

4    结　论

单张石蜡组织切片经 HE染色后，其伊红和

苏木素染料残留会对后续免疫荧光成像造成干

扰，本文在 3种褪色处理方案下，分别搭配 3种抗

原修复方案进行图像质量对比。实验结果证实，

经冰醋酸-草酸褪色后，选取 EDTA抗原修复获得

的图像效果最好。对 HE染色后的小鼠肾脏组织

切片的 AQP-2抗原进行免疫荧光染色与图像处

理分析。结果表明，AQP-2荧光图像信噪比为

46.19，DAPI荧光图像信噪比为 24.22，实现了基

于小鼠肾脏组织的高质量单切片双模态光学关联

成像。最后，将获得的小鼠肾脏组织切片的明场

图像和荧光图像进行融合，通过融合后的图像，可

以同时获取组织的形态学信息、特定蛋白的表达

信息和位置信息，这对于辅助病理学家高效判断

某些特殊蛋白在细胞和组织上的表达位置有重要

意义。本方法实现了组织病理明场图像（HE染色）

和荧光图像（免疫荧光染色）的单切片双模态光学

关联成像分析，为小样本病理诊断提供了新可能，

同时也为虚拟染色数据集的获得提供了新方法。

值得注意的是，HE染色和褪色处理在目前的实验

中对于后续标记没有明确影响，其是否会导致某

些抗原位点的标记效果欠佳、蛋白结构域改变尚

未可知，有待进一步研究。另外，本研究以获取高

质量图像为目标，仅从图像信噪比的角度分析了

褪色和抗原修复效果，因此在后续研究中，可以从

蛋白表达量、阳性细胞的数量等更多角度来进行

实验设计和分析，佐证该样本处理方法的可行性。
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